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WAC monstername bemalingswater

WAC - compendium voor de monsterneming, meting en analyse van water 

• Monstername van o.a. bemalingswater

• Door labo erkend door departement Omgeving

CMA - Compendium voor monsterneming en analyses van afvalstoffen 
en bodem

• Monstername van o.a. grondwater

• Door labo erkend door OVAM
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Onderscheid tussen bemalingsinstallaties die reeds in werking zijn en 
die nog opgestart moeten worden

Werkende bemalingsinstallaties

Bij voorkeur via kraan of een uitloop WAC

Indien niet mogelijk schepmonster WAC

Bemalingen die opgestart moeten worden

Ogenblikkelijke monstername na schoonpompen WAC

of via een representatieve peilput WAC of CMA ?
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Retourbemaling

▪ Meestal geen kraan voorzien

▪ Dan steeds via een representatieve , gekende en 
conforme peilput



vito.be

Monstername na opstart van de bemalingsinstallatie

▪ Het monster is bij voorkeur een mengstaal van de 
verschillende strengen die tegelijkertijd op de bemalingspomp 

zijn aangesloten.

▪ De vrije uitloop wordt gezien als een continu lopende kraan

▪ De monstername moet gebeuren op een punt waar 
bemalingswater de installatie verlaat

▪ De bemalingsinstallatie is schoongepompt
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Uitvoering monstername aan de kraan

• Als er opzetstukken of koppelstukken zijn verwijder je die

• Zichtbaar aanklevend vuil verwijderen

• Ook de binnenkant van de kraan schoon maken

• Er zeker op letten dat geen vaste en aangekoekte delen meer loskomen

• Minimum 5 minuten laten lopen 

• Of 3x dood volume

• Bij een continue lopende kraan niet noodzakelijk

• In een emmer 1,5 x volume van te vullen recipiënten

• Een beker voor metingen ter plaatse
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Monstername via schepmonster

▪ Maak het oppervlak vrij van verontreinigingen

▪ Maatbeker of schepstok onderste boven onder
wateroppervlak

▪ Emmer vullen tot 1,5 x nodige volume

▪ Beker voor metingen ter plaatse



vito.be

Monstername voor opstart van de bemalingsinstallatie

▪ Eisen peilput

• Representatief

- Filterstelling op vergelijkbare diepte als bemalingswater

- Gelegen op maximum 20 m van de bemalingingsinstallatie

• Gekend

- Erkende boorfirma

- Unieke identificatie peilput

- Putdiameter

- Exacte locatie

- Diepte en lengte filterinterval
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Monstername voor opstart van de bemalingsinstallatie

▪ Eisen peilput

• Conform

- Afwerking nog intact

- Geen verzanding

- Toestroming voldoende ( verversen 5x putvolume binnen 
het uur)

- Binnendiameter van de peilput moet het mogelijk maken 
om een pompsysteem van minimaal 56 mm te gebruiken
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Uitvoering monstername van een bestaande of nieuwe put

Verschillen tussen WAC en CMA

Het voorpompen en monstername van bemalingswater wordt 
uitgevoerd met een onderwatercentrifugaalpomp of kogelklep 
met buitendiameter 18 of 22 mm

Low flow purging en sampling niet van toepassing

Klassieke methode voor monstername

Spoeling enkel volume gebaseerd

Geen stabilisatie van veldparameters

Opvolging grondwaterniveau
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Waarom verschillen tussen CMA en bemaling via WAC?

▪ Bij bemalingswater ( beschreven in het WAC)

• Situatie zoals bij “ bemaling”

• Hoog debiet

• Verstoring van omgeving

• Meesleuren vaste deeltjes

• Wel en geen filtratie bij vullen van recipiënten

▪ Bij CMA

• Bepaling waterkwaliteit – beperkte onttrekking uit omgeving

• Beperkte invloed van bodemdeeltjes
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Waarom verschillen in analyse?

voornamelijk bij metaalanalyse

▪ Analyse van afvalwater WAC

• Totaal bepaling

• Conservering met zuur

• Geen filtratie ter plaatse

• Ontsluiting in het labo

▪ Analyse van grondwater WAC en CMA

• Opgeloste metalen

• Wel filtratie ter plaatse

• Geen ontsluiting in het labo
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Uitvoering door erkend labo

▪ Erkenning labo 

▪ Erkenning monstername - deeldomeinen

- Geen apart pakket bemalingswater

- Bemonstering aan een kraan  (W.1.1.1 - Aantal : 11)

- Schepmonster (W.1.2 - Aantal : 14)

- Staalname van water uit peilbuizen ( W.1.4.1 - Aantal : 9)

▪ Indien enkel bemaling gewenst is dan voorwaarden voor erkenning niet enkel voor 
bemaling maar voor al de verschillende situaties

▪ www.vlaanderen.be/erkenning-als-laboratorium-voor-water-lucht-of-bodembescherming-
en-de-registratie-als-monsternemer-bodembescherming

http://www.vlaanderen.be/erkenning-als-laboratorium-voor-water-lucht-of-bodembescherming-en-de-registratie-als-monsternemer-bodembescherming
http://www.vlaanderen.be/erkenning-als-laboratorium-voor-water-lucht-of-bodembescherming-en-de-registratie-als-monsternemer-bodembescherming
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Erkenning

▪ Meer info:

- Algemeen: Rudy.VanCleuvenbergen@vito.be

- Technisch : Cindy.Kenis@vito.be
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